内镜机洗追溯系统谈判要求
1、 将医院现有的10台内镜机洗设备接入医院追溯系统，和手工清洗设备进行同质化管理。
2、 数据从机洗设备导入追溯系统数据库。
3、 追溯系统实现清洗数据和使用患者关联。
4、 提供符合医院三甲等级评审要求的各种报表。
